
Koppla ihop balk med kabel på portabel rullstolsvåg MBWD 

1.   

Lägg ut båda balkarna på golvet och koppla in den svarta kabeln se bild 1.  

2.   

Koppla sedan in den gråa kabeln i vågindikatorn och den ena balken se bild 2. 

3.   

När ni är klara skall det se ut som på bild 3.  

Tänk på att vid förflyttning av vågen ska båda kablarna plockas bort och sedan återmonteras.  


